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  متعلقات دستگاه 

 
 

  كمربند  (2     بدنه اصلی دستگاه(  1
 

 

 
 

   

  TOCOپروب  ( US      4پروب (  3

   
  

 

 

 
 

 نتریكاغذ پر  (6        پروب ماركر(  5

  

 

 

 

 

  

 كابل برق دستگاه ( 8         ژل بیمار(  7

 

 

 

 

 

   ه راهنماچدفتر( 9
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 و كاربری عمومی محیطینکات  
 

 "!  و قرار ندهید ننماییدراه اندازی  در ذیلهای ذكر شده  دستگاه را در محل" 

 

 

هررا   محرری  رز قرررار دادد دسررتگاه دا* 

 كنید. مرطوب خوددار 

 

هررا بررا  در صررورخ خررید بررودد دسرر * 

  .نکنید دستگاه كار

 در معرض تابش خورشید قرار ندهید.* 

 

در معرررض ارررارخ بررا  قرررار ندهیررد.  * 

درجرره  41تررا  11ارررارخ مزرراز برری    

 باشد. سانتی گراد می
 

درصررد  85تررا  31رطوبرر  مزرراز برری  * 

 .اشدب یم
 

 اورخ هیترها  برقی قرار ندهید.زدر م* 

 

و   فلررررر  لیاز قررررررار دادد وسرررررا *

 کیرررن د لیرررماننرررد موبا یسررریمغناط

 .دینمائ  دستگاه خوددار

 

ویره مناسرن نردارد    ههایی كه ت در مکاد* 

 قرار ندهید.

 

كرره زرررزر دارد قرررار   هررایی در مکرراد* 

 ندهید.

 

 

گیر  در معررض مرواد شریمیایی     از قرار* 

 .نماییدخوددار  

 

 در معرض گرد و غبار قرار ندهید.* 

 

هرا    * از باز كردد و جردا نمرودد ب رش   

خررروددار   Bionetم تلرررس دسرررتگاه 

نماییررد. هرریئ مسرر وزیتی در قبررال  د    

 پذیرفته نمی شود.
 

در صورخ نصن نشدد كامل دستگاه  د * 

 مور نگه دارید.را خا
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 دستگاه كلینمای  
 

 

LCD 
  

  
     
 

                      دستگاه یهادیكل  

           نتریدرب پر                              

 

 

 نتریكردن درب پرد بازیكل

 

    

    
 رهیدستگ       

 

 
 

  نمای بالای دستگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مپر( 8/2وز ،  18) برق توراپمحل اتصال  د (1

 رگاه شبکهد (2

 USB 1خ ورپ (3

 USB 2پورخ  (4

 

 

 
 

② ③ ④ 

① 
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  دستگاه چپنمای سمت  

 
 

 پورخ ورود  ماركر (1

 (Option) پورخ ورود  تحریک جنی  (2

 اول  USپروب پورخ ورود  (3

 دوم US پروب پورخ ورود  (4

 Toco (Contraction)  پروب پورخ ورود  (5

 

 

 
 

  ه باز نمودن درب پرینترنحو -سمت راست دستگاه  ینما 
 

دهیم و درب  را در جه  فلش ارك  می (سم  راس  دستگاه رنگ یمشک)ضام   طور  كه در شکل نمایش داده شده اس  كلید مربوطه هماد

 شود. به  رامی باز می

 

 
 نتریدكمه باز كردن درب پر                    

 

 

 

 

 

 

 

  دستگاه یانداز نحوه راه 

 
 تا دستگاه روش  گردد. ،را فشار دهید دستگاه نموددنیه كلید روش  به مدخ دو ثا (1

 ردد.گ دستگاه خامور می د،باشد فشار دهی را زمانی كه دستگاه روش  می كلیدهمچنی  اگر سه ثانیه ای   (2

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ ④ ⑤ 
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  دستگاه كلیدهای 

 

 

 

 

 

 

 ؛نمایشگر برق شهر (6

 باشد. شهر میوصل بودد برق نمایش دهنده   

 

 ؛نمایشگر باطری (2

   اشد.ب یم نمایش دهنده وصل بودد باطر    

 

 ؛US1زیاد كردن صدای پروب اول  (3

 .گردیمربه عقب بثانیه  6ثانیه به  6توانیم قرار داریم می حافظهبا استفاده از ای  كلید در هنگامی كه در  : كلید میانبر   
 

 ؛US2زیاد كردن صدای پروب دوم  (4

 م.ویبه جلو برثانیه  6ثانیه به  6توانیم  قرار داریم می حافظهاستفاده از ای  كلید در هنگامی كه در با :  میانبركلید    
 

 ؛US1 ی پروب اولاصد كم كردن (5

 گردیم.رب ببه عقدقیقه در  د  1دقیقه به  1توانیم  دستگاه قرار داریم می حافظهبا استفاده از ای  كلید در هنگامی كه در :  كلید میانبر   

 

 ؛ US2كم كردن صدای پروب دوم (1

 .جلو برویمبه دقیقه در  د  1دقیقه به  1توانیم  دستگاه قرار داریم می حافظهبا استفاده از ای  كلید در هنگامی كه در :  كلید میانبر   

 

 .ماركر پرستار (7

 

 ؛صفر كردن مقدار انقباضات رحمی (0

 كنیم. و سپد از دستگاه استفاده می مقدار آن را صفر كردهتوس  ای  كلید ابتدا  ،مكنیرا به مریض وصل می TOCOكه پروب  زمانی  

 

 ه.حافظه دستگا (9

 

 م.قطع آلار  (68

 

 .در صفحه نمایش تغییر حالت نمایش (66

 

 ت؛دكمه شروع و یا پایان پرین (62

  گردد. زماد مش ص شده قطع می كند و بعد از ه اندازه زمانی كه برا   د مش ص شده شروع به كار میببا زدد ای  دكمه پرینتر    
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  صفحه نمایش دستگاه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساع  و تاریخ (6
 

2) ID یا اسم بیمار 
 

 شماره ت   (3
 

 USB نشانگر (4
 

 نشانگر وضعی  پرینتر (5
 

 نشانگر شبکه (1
 

 نشانگر   رم و شدخ صدا   د (7
 

 ر طنشانگر با (0
 

 نمایشگر ضرباد قلن جنی   (9
 

 (Contraction) نمایشگر انقباضاخ رامی (68
 

 منو  اصلی (66
 

 نمودار ضرباد قلن جنی  (62
 

 اركاخ جنی  دامنه نمودار انقباضاخ رامی و (63
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  تنظیمات دستگاه 
 

 مات یتنظMain Menu : 
 

 .دیفشار ده را Main Menu گ ینه رفت  به منو دستگاه،  برا
 

  

 

                    =>   

 

 
 

1)  Patient: ثب  اطلاعاخ بیمار 

2) Trace : اافظه ورود به 

3) Alarm History  :سابقه   رم ها 

4) Print Stat :  دكمه پرین 

5) Clinical Marker :  دكمهClinical Marker 

6) Display : تنظیماخ صفحه نمایش 

7) Network : تنظیماخ شبکه 

8) Preset : كمپانی تنظیماخ پیش فرض 

9) Printer : تنظیماخ پرینتر 

11) System  : ساع ، تاریخ و  تنظیماخ اصلی()... 

11) Note   : داخلی یادداش 

 

 ثبت اطلاعات بیمار : 
  

 .دیرا انت اب كن Patiant نهیگ  ،یاصل  از منو ماریثب  اطلاعاخ ب  برا

 واد اطلاعاخ را وارد كرد.تیم New نهیگ  توس 
 

 

 

 

 را وارد كنید. IDابتدا  (1

 را ب نید. Admitرا وارد كنید و گ ینه  Last Nameو  First Nameسپد  (2

 دهد. ها قرار میو در همه فیلد تصادفی یک عدد را انت اب می كند دستگاه به صورخ Default با زدد گ ینه (3

  باشد. هم برا  ویرایش اطلاعاخ می Editو گ ینه  تواد در میاد بیماراد قبلی جستزو كرد می Searchتوس  گ ینه  (4

 

 كند. نت اب میاگر برا  بیمار اطلاعاخ وارد نشود دستگاه به صورخ تصادفی یک عدد را ا* 
 

 

 نکته

 ؛را دارد بیمار 99تا  خیرهذقابلیت زیس  بیماراد 

 شود. می بیمار جدید جایگزینو  حذفدر زیس   اولین بیمارشود،  99بیشتر از اگر 
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  ها و تنظیمات پروب نحوه كار با دستگاه 
 

 (( TOCOو پروب  US یقلب یها نحوه اتصال پروب)) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 كه پروب  یزمانUS  ؛نشاد داده ن واهد شد شیصفحه نما  بر رو  عدد ئیه ،باشد ینمبه دستگاه متصل 

 در قسمت در صورخ اتصال پروب، عدد مربوطه  یوزFHR نشاد داده خواهد شد. شیصفحه نما 

 

  پروبUS : 

 
 

 مش ص شده اس . US2و  US1گیر  ای  پروب در كنار دستگاه می باشد كه با محل قرار

 

 

 
 

 وب نمایشگر پرUS : 

 

 نشانگر پروب (1

 شدخ صدا  پروب (2

 محدوده   رم (3

 اد قلنبر ضرشانگن (4

 نمایشگر تعداد ضرباد قلن (5

 

 ی ها تنظیمات پروبUS : 

 

 تواد به تنظیماخ  د دسترسی پیدا كرد.  نمایشگر پروب می با زمد 

 تنظیماخ پروب دسترسی پیدا كرد. تواد به می شود كه توس   د کل زیر بر رو  صفحه نشاد داده میبا زمد  د یک صفحه مانند ش 
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 : (Alarm)آلارم  (6

 كرد.   و یا خامور بودد   رم را مش صتواد روش با ای  گ ینه می
 

 : (Alarm Limit) محدوده آلارم (2

 

 

 تواد محدوده   رم را مش ص نمود. با انت اب ای  گ ینه می

 

 

 
 

 : (Alarm Delay) لارمآ خیرأت (3

 باشد. به محدوده مش ص شده در   رم می ا  فعال شدد   رم بعد از رسیدد ضرباد قلنای  گ ینه زماد  زم بر
 

 :  (Color) رنگ (4

 باشد. ها بر رو  صفحه نمایش می برا  مش ص كردد رنگ
 

5) Offset : 

 باشد.  می پروب دوم ای  گ ینه فق  در 

   م. كنی نظیم مینمودار پروب اول و دوم ای  مقدار را ت روی هم نیفتادنبرا 

   را باید در هنگام تفسیر به مقدار  ذدوم بر رو  كاغ، نمودار رسم شده مربوط به پروب 21با تنظیم ای  عدد به طور مثال بر رو

  وااد كم كنیم. 21

 

  تنظیم صدای پروب(Volume) : 

 

 باشد 9تا  1تواند بی  اعداد  صدا  پروب می.   

 

 صدا وصل بودن    تنظیم صدا  پروب توس  صفحه كلید    بودن صدا قطع

 

 

 (US1)كم كردد صدا  پروب اول 

 (US2) پروب دوم زیاد كردد صدا  (US1) زیاد كردد صدا  پروب اول

 (US2) كم كردد صدا  پروب دوم
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 گیری ضربان قلب  اندازه(FHR) : 
   

 ها ضرباد قلن توس  پروب  US شود. یم  ریگ اندازه 

 نمایید.ضرباد قلن از ژل اوزتراسوند استفاده  شتریوضوح ب  برا 

 كند می میتنظ  شدخ صدا را با توجه به ورود دستگاه . 

 تا صداها ؛دهد یصفر قرار م  را بر رو شدخ صدا کیباشد، پروب به صورخ اتوماتنمتصل  ماریبه ب یپروب به دستگاه وصل وز كه یزمان  

 پ ش نشود. ،باشد نمیمتصل  ماریكه به ب یاضافه از دستگاه در هنگام

 

 گیری : نحوه اندازه 
 

 بر رو  بدد بیمار قرار دهید. توسط كمربندها را  ابتدا پروب 

 ب پروUS  نمایید غشته  ژلرا به. 

 پروب  با حركت دادنUS نماییدثابت و پروب را در هماد مکاد  نمودهدا یبر رو  بدد بیمار، قلن جنی  را پ. 

  پروبToco   بیمار قرار دهید. بالاترین نقطه شکمرا بر رو 

 
 

  پروبTOCO : 

 

 ؛می باشد  دستگاه كنارقسم  در  Tocoپروب  اتصالمکاد 

 در كنار  د نوشته شده اس .  Tocoكلمهكه 

 

 
 

  نمایشگر پروبTOCO : 

 

 TOCOوضعیت نشانگر  (1

 *TOCO  :دهنده ای  اس  كه نمودار ثب  شده فق  مقدار  نشادToco دهد. نمایش می را 

 *TOCO + FM  نمودار ثب  شده علاوه بر :TOCO  دهد یم شینمارا هم  اركاخ جنی. 

 TOCO مقدار مرجعدهنده  نشاد (2

 TOCOمقدار انگر نش (3

 

  تنظیمات پروبTOCO : 

 
 

  با زمد نشانگرTOCO تواد وارد تنظیماخ  د شد. می 
 
 
 
 
 
 
 
 

① ② 

③ 
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6) Zeroing  : 

 شود. استفاده می TOCOپروب  نموددبرا  صفر 

 

2) Offset : 

 باشد. می TOCOبرا  تغییر مقدار مرجع پروب 

 

3) Auto Zeroing : 

 ثانیه به زیر صفر برود. 5كه مقدار نشاد داده شده  زمانیک، به صورخ اتوماتی TOCOپروب  نموددبرا  صفر 
 

4) Fetal Movement : 

 .ر  ددااركاخ جنی  و ثب  نمو نموددفعال و یا غیر فعال 
 

 Off : خامور. 

 FMD + FM  :ر  ددا یص و ثب  اركاخ جنی  و رسم نموتش. 

 FMD  : تش یص و ثب  اركاخ جنی. 

 

 

 

 

 

 صفحه نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 بر روی كاغذ نمایش

 

 

 

 

 

5) TOCO Color : 

 .بر رو  صفحه نمایش TOCOتغییر رنگ نمودار 
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  اندازه گیری كانتركشن(UA) : 

 

 .پروب را توس  كمربند بر رو  بدد بیمار قرار دهید 

 .پروب را بر رو  با تری  نقطه شکم بیمار قرار دهید 

 ردد ك كلید صفرTOCO .را فشار دهید 

 

  جنیننمایشگر های حركات : 
 

 : شود ثب  مینی  به دو صورخ دستی و اتوماتیک اركاخ ج

  گردد و ثب  می اركاخ تش یص ماركردكمه با فشردن  ،شود ، توس  ماركر كه به مادر تحویل داده میدستیدر نوع. 

  نماید و ثب  می تش یصرا  اركاخ دستگاه، اتوماتیکدر نوع.  

 
 
 
 
 

 صفحه نمایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 هغذ پرینت گرفته شدكا
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  ماركرپروب (Marker) : 

 

 

 

 

              كلیدClinical Marker  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : علامت گذاری 

 .نمود  رگذا علام ، باشد توس  كاربر گذار   علام ، هر نقطه كه نیاز به تواد میبا فشردد ای  كلید 

 

 وارد كردن یادداشت : 

تواد یادداش   كه می ؛شود ید، صفحه نمایش مربوط به یادداش  ظاهر میررا برا  مدخ زیاد نگه دا Clinical Markerكه كلید  وقتی

 بر رو  صفحه قرار داد. فوقمربوطه را مانند شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادداش 

 علام  گذار 
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                   حافظه: 

 

 گرف . پرینتو در صورخ ز وم  دسترسی داش ، اس انزام شده  هایی كه در گذشته تس تواد به تمامی  با فشردد كلید اافظه می 

  باشد. كه دستگاه فعال بوده، می ساعت 72می اد ظرفی  اافظه به 

 تواد اطلاعاخ موجود در اافظه را به یک  میUSB Flash  نمودمنتقل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 باشد. می bpm 240 ~ 30كه مابی   FHRثبت  ناایه (6

 .جنین ثبت حركات ناایه (2

 .TOCOثبت ناایه  (3

 .ر به فرد برا  هر بیمارصمنح IDثبت زمان، تاریخ و شماره ناایه  (4

 شده باشد. صفر TOCOزمان هایی كه مش ص كننده  (5

 .درجه بندی (1

 

   دس  به چپ و یا  زمد كردد صفحه با انگشتاد  پروب ها و یا كلید كم و زیاد كردد صدااز  تواد ، میارك  در اافظهبرا

 .نمودتفاده راس  اس
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                  شگرینوع صفحه نما رییتغ : 

  

  .نموداستفاده  ،كه بر رو  دستگاه قرار داردشکل فوق( مطابق )از ای  كلید تواد  می ،شینما صفحهدر برا  تغییر نوع نمایش اطلاعاخ 

 

 

 فلش یكردن اطلاعات بر رو رهیذخ : 
 

 : گردد کل زیر بر رو  صفحه ظاهر مینند شکود  د مایبا قرار دادد فلش،  

 

 

  بروید؛برا  ذخیره كردد اطلاعاخ، ابتدا به ااز  اافظه 

  سپد گ ینهMain Menu ؛نماییده انت اب حرا بر رو  صف 

  در ای  ااز  گ ینهData Save .را انت اب كنید 

 

 

 

 

 

 خواهد شد انتقال دادهبه فلش  اطلاعاخ و شود م زیر بر رو  صفحه ظاهر میپیغا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  پرینتر: 
 

   نمودباشد، استفاده  كه بر رو  بدنه دستگاه می )مطابق شکل فوق( تواد از كلید پرینتر گرفت  می شروع پرین برا . 

 گرفت  برسد. ن یپراتمام   شده برا سیكه به زماد تعر یكند، تا زمان یم ن یدستگاه شروع به پر د،یكل  یهم ماد با فشردد ا 

 دهد یبا  را ن ند، به كار خود ادامه م كلید اًكه كاربر مزدد یتا زمان نترینشده باشد، پر سیتعر ماخیزماد در تنظ  یاگر ا. 

 داده خواهد شد. نشاد ش،یصفحه نما  در با  ریز  ها کودی  نترینبودد پر ایزماد فعال بودد و  در 

 

       پرینترفعال بودد                 غیر فعال بودد پرینتر

  

 



  ت محدود(ی )با مسئول   آرا تجارت البرز اركانشركت 
 

 

 info@arkanara.com:   ایمیل//                                 www.arkanara.com:  وبسایت                //               826-06818: تلفکس  

 

 : تنظیم زمان فعال بودن پرینتر (6

 

 نماییدمسیر زیر را دنبال  ،ا  تنظیمبر : 

" Main Menu  Setting  Printer  NST "  
 

 

 

 

 

 NST Time   :اد تغییر داد.تو می ،باشد را پرین  فعال می كلیدها  با ، زمانی كه پرینتر بعد از زدد  با انت اب هر یک از زماد  

 

 

 : تنظیم سرعت پرینتر (2

  برا  تنظیم سرع  پرینتر بهMain Menu  رفته و سپد گ ینهPrinter  نماییدرا انت اب. 

  اال با انت اب گ ینه" Speed "  نمودتواد سرع  را بر رو  گ ینه دز واه تنظیم  شود كه می صفحه زیر نمایاد می. 

 

 

 

 

 : تغییر نوع كاغذ (3

 وجود در بازار با هم متفاوخ اس .ذها  ماستاندارد كاغ 

 تواد با رفت  به  ، میه باشدابق  نداشتطدر صورتی كه درجه بند  كاغذ موجود با دستگاه مMain menu  و سپد گ ینه

Printer  به گ ینهScale  نماییدرفته و استاندارد مورد نظر را انت اب.  

 

 

 

 

 : تغییر سایز كاغذ (4

 برا  تغییر سای  كاغذ به Main Menu  رفته و گ ینهPrinter  نماییدرا انت اب . 

  سپد گ ینه Sizeرا انت اب نمایید. 
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  تنظیمات اصلی 

 

 .نماییدرا انت اب  Systemرفته و سپد گ ینه  Main Menuابتدا به 

 

 
 

                     

 

 

 : خواهد  مد صفحه زیر به نمایش در

 

 

 

 

 

 

 Date changing    یم تاریختنظ. 

 Time changing      تنظیم ساع. 

 Language changing     ییر زبادتغ. 

 Version information     لاعاخ مربوط به ورژد دستگاهطا  : 

 Changing the Touch volume    تنظیم صدا  زمد كردد منوها. 

 Demo operation      روش  و یا خامور كردد اازDemo. 

 Edit Note    یرایش وNote. 

 Marker sound    طع و وصل كردد صدا  ماركرق. 

 Factory     بازگش  به تنظیماخ كارخانه. 

 Change Admin PW      تغییر رم. 

 Volume range      قرار دهید( 7تنظیم شدخ صدا  دستگاه )ای  گ ینه را همیشه بر رو  عدد. 

 Protocol Version    اده در سانترالتنظیم پروتکل مورد استف.  


